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Инструкция по эксплуатации электронного микроскопа AK-13 
Цифровой сетевой микроскоп 

 
1. Требования к системе 
Pentium 133, рекомендуется Pentium 11 350 
32 MB памяти системного ОЗУ 
Один USB порт 
Операционная система Microsoft Windows 98 или выше  
20 MB свободного пространства на жестком диске 
 
2. Установка драйверов  
Способ №1 
После подключения микроскопа, операционная система Windows распознает его и на экране 
появится подсказка “Add new hardware Wizard”. Для установки драйверов следуйте 
инструкциям.  
Для продолжения процесса нажмите кнопку “Next”, затем “Search for the best driver for your 
device”. 
Для выбора необходимого драйвера нажимайте на кнопку “Next”.  
Выберите “G:\driver_inf” и вставьте диск с драйвером и нажмите кнопку “Next”.  
После этого система скопирует все необходимые данные с диска.  
Для окончания процесса установки драйвера нажмите кнопку “Finish” 
 
Способ №2 
Установите диск с драйвером. 
Откройте CD файл. 
350K open Driver_F\setup.exe 
380K open Driver_301P\setup.exe 
Поэтапно запустите программу setup.exe 
Перезагрузите компьютер 
Подключите микроскоп к сети 
 
3. Проверка установки микроскопа 
Для проверки правильности установки микроскопа нажмите на кнопку Start в установках на 
панели управления. 
Затем нажмите System, Device Manager. 
Найдите опцию Imagine Device и щелкните по ней два раза мышкой. Необходимо найти 
устройство Microscope или Microscope 301P. 
Щелкните два раза на Microscope и проверьте область Device Status, правильно ли работает 
микроскоп.  
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Если микроскоп передает изображения, то можно переходить к настройке цветов при 
помощи опций в панели меню и нажав на Video.  
 

 


