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Инструкция по эксплуатации блока питания DHF-1501AG. 

 

Порядок использования: 
1. Подключите питание переменного тока 220В. 
2. Установите переключатель питания в положение «ON», индикатор при этом лампочка-

индикатор загорится красным цветом. 
3. Регулировка напряжения (VOLTAGE) осуществляется при помощи кнопок COARSE 

(грубая настройка) и FINE (точная настройка). 
4. Регулировка тока осуществляется при помощи кнопок «CURRENT».  
5. Для подключения внешней нагрузки (мобильного телефона) используйте клеммы «+» \ 

«-». 
6. Для проведения тестирования мобильных телефонов установите ручку LEVEL  в 

положение ON, при этом лампочка-индикатор загорится красным цветом. Необходимо, 
поднести мобильный телефон антенной близко к индикатору. В процессе проведения 
теста можно питание телефона брать от блока питания. 

7. Перед тем как приступать к работе не забывайте о заземлении прибора. 

Уход за блоком питания: 
1. Замена предохранителя: 
При неисправности предохранителя, регулятор напряжения или индикаторная лампочка 
защиты выходят из строя, а блок питания отключается. Замените предохранитель 
аналогичным.  
2. Не используйте блок питания в помещении с температурой выше 40°C, сзади блока 
питания должно быть достаточно места для отвода тепла. 
3. Данный блок питания имеет заводские настройки. 


