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Инструкция по эксплуатации микровесов серии NPA. 

 

Порядок использования 

1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения весов.  

2. После окончания работы с весами нажмите кнопку ON/OFF, весы автоматически 

отключаются через 1 минуту, если они не используются.  

3. Для изменения единицы взвешивания нажмите кнопку MODE. 

4. Нажмите кнопку TARE для вычитания веса контейнера, при этом произойдет 

обнуление и на экране появится "0.0", после чего можно устанавливать на поддон для 

измерений объект и смотреть на дисплее его вес.  

Примечания 

1. Если на дисплее появится надпись O_Ld, то это означает перегрузку. 

2. Если на экране появляется надпись LO,  то необходимо заменить батарею. 

3. После включения весов необходимо подождать около 30 секунд. 

4. Если смена температуры составляет более 5ºС, то необходимо подождать по меньшей 

мере 30 минут, пока весы привыкнут к новой температуре.  

5. Для очистки поверхности весов используйте мягкое чистящее средство, не 

разрешается использовать химикаты.  

6. Для процесса работы с весами выбирайте ровную поверхность.  

7. Запрещается разбирать весы.  

8. Запрещается надавливать на измерительную платформу руками, это может привести к 

порче весов. 

Благодарим Вас за покупку.  

 


