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Инструкция по эксплуатации микровесов NPB 
Технические характеристики 

Вес Грамм (g)  10 20 20 50 100 100 200 200 300 300 500 500 1000 2000 5000 

Погрешность 0.001 0.001 0.002 0.001 0.01 0.05 0.01 0.05 0.1 0.01 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 

Вес Карат (ct) 50 100 100 250 500 500 1000 1000 1500 1500 2500 2500 5000 10000 25000 

Погрешность 0.005 0.01 0.01 0.01 0.05 0.2 0.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 1 1 

Вес Унция (oz) 3.527 0.7054 0.7054 1.7635 3.527 3.527 7.054 7.054 10.581 10.581 17.635 17.635 35.27 70.64 170.35 

Погрешность 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0006 0.002 0.0005 0.002 0.005 0.001 0.005 0.001 0.005 0.005 0.01 

Вес Гран (gn) 154.32 309.64 309.64 771.5 1543.2 1543.2 3086.4 3086.4 4529.8 4529.8 77.16 77.16 154.32 306.64 77.160 

Погрешность 0.02 0.02 0.05 0.02 0.2 0.5 0.2 1 2 0.2 2 0.2 2 2 2 

Вес Пеннивейт 

(dwt) 

6.43 12.86 12.86 32.15 64.3 64.3 128.6 128.6 192.9 192.9 321.5 321.5 643 1286 3215 

Погрешность 0.001 0.001 0.002 0.001 0.005 0.05 0.01 0.05 0.06 0.01 0.05 0.01 0.1 0.1 0.1 

Вес Тройская 

унция, (ozt) 

0.3215 0.643 0.643 1.61 3215 3215 6.43 6.43 9.645 9.645 16.1 16.1 32.15 64.3 160.75 

Погрешность 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0006 0.001 0.0005 0.002 0.005 0.0005 0.0005 0.001 0.005 0.005 0.01 

Порядок использования 

Включение весов.  

Установите весы на ровную поверхность, нажмите кнопку питания ON\OFF, после чего загорится экран весов и на нем появятся нули. 

Затем весы перейдут в обычный режим для взвешиваний.  

1. Нажмите кнопку питания ON\OFF, после чего экран весов погаснет.  

2. Автоматическое выключение весов происходит через 60 секунд, если весы не используются.  

Обнуление 

1. Если после включения весов на экране не появляется 0, то нажмите кнопку TARE или T.  

2. Нажмите кнопку TARE для вычитания веса контейнера, если Вы используете его для проведения измерений. Для возвращения 

в режим обычных измерений нажмите еще раз кнопку TARE 

Выбор единиц измерения 

В обычном режиме нажмите кнопку MODE, при этом отобразятся единицы измерения веса: g、oz、dwt、ct … 

Проверка подлинности денег (данная функция не во всех моделях) 

Нажмите и удерживайте кнопку MONEY, направьте луч на купюру и проверьте ее подлинность. После проверки отпустите кнопку.  
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В режиме PCS Вы можете производить расчет количества образцов по определенной выборке, которая может составлять 25, 

50,75 или 100 образцов.  

1. Установите необходимое количество образцов какого-либо вида на поддон (количество образцов должно составлять 25, 50,75 

или 100 образцов).  

2. Нажмите кнопку PCS.  Вес данного количества образцов отобразится на дисплее. 

3. Выбор количества образцов производится повторным нажатием кнопки MODE\M\UNITS.  

4. Нажмите кнопку PCS для подтверждения.  

5. В случае необходимости повторите предыдущие шаги.  

6. Нажмите кнопку MODE\M\UNITS в режиме вычислений для перехода в режим взвешиваний.  

Внимание! 

 Запрещается надавливать на чашу весов руками и превышать установленный лимит веса, это может привести к порче весов. 


